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ИНСТРУКЦИЯ 

 

Набор для детекции БГКП на рабочих поверхностях 

по ТУ 21.20.23-057-17547866-2023 
 

Набор для детекции БГКП на рабочих поверхностях по ТУ 21.20.23-057-17547866-2023 (далее по 

тексту – Изделие) предназначен для оценки степени контаминации БГКП при осуществлении 

микробиологического мониторинга производственной среды и санитарно-микробиологических 

исследованиях. Для обнаружения микроорганизмов, выживших после обработки, в состав среды добавлены 
нейтрализующие агенты для инактивации остаточных дезинфицирующих веществ. 

Потенциальные потребители Изделия: лаборатории санэпидстанций, клинические и 

бактериологические лаборатории лечебных учреждений, лечебно-профилактические помещения всех 
категорий, предприятия общественного питания, предприятия пищевых отраслей различного профиля, 

торговые сети. 

Изделие используют исключительно в санитарной микробиологии и никогда не используют в качестве 

изделия медицинского назначения. 

 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Изделие выпускается в соответствии с требованиями ТУ 21.20.23-057-17547866-2023 

Вариант исполнения Каталожный номер Состав 

Набор для детекции БГКП на рабочих 

поверхностях 

580048 Панкреатический гидролизат 

желатина 

Мясной экстракт 
Моногидрат лактозы 
Лаурилсульфат натрия 

Бромкрезоловый зеленый 

Твин-80 (Полисорбат 80) 

Гистидин 
Тиосульфат натрия 

Лецитин соевый 
Вода аналитическая 

Изделие во всех вариантах исполнения представляет собой картонную коробку в которой размещены 

прозрачные пробирки из полипропилена заполненные 3 мл питательной селективной средой с вклеенными в 

крышку зонд-тампонами. Жидкость без посторонних включений синего цвета. Изделие готово к 

использованию. Концентрация водородных ионов, рН: 6,7-7,1 при 25°C. 
Процесс приготовления и розлива среды полностью автоматизирован. В специализированных машинах 

для варки сред компоненты тщательно перемешиваются с водой, прошедшей очистку, затем происходит 

процесс стерилизации при соответствующем режиме, подача смеси в устройство для розлива среды в 

пробирки. 

Изделие предназначено для одноразового использования. 
Изделие используют при микробиологических исследованиях и не используют в качестве изделия 

медицинского назначения. 

Противопоказаний к применению Изделие не имеет. 
 

 ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ  
Селективная питательная среда содержит питательные вещества, необходимые для роста БГКП. Также 

среда позволяет диспергировать, гомогенизировать и восстанавливать бактериальные клетки, поврежденные 

промышленными процессами. В присутствии БГКП, среда изменяет цвет с синего на желтый, с 

помутнением. 

Вискозный тампон позволяет эффективно отбирать пробы, разрушая органические отложения (в том 
числе биопленки). Нейтрализаторы широкого спектра действия в составе питательной среды обеспечивают 

эффективную инактивацию большинства традиционно используемых в пищевой промышленности 

дезинфицирующих веществ: гистидин нейтрализует действие альдегидов, лецитин – четвертичных 

НАЗНАЧЕНИЕ 
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аммониевых соединений, твин-80 эффективен против фенольных соединений и производных ртути, 

тиосульфат натрия инактивирует соединения галогенов. Индикатор бромкрезоловый зеленый обеспечивает 
изменение цвета питательной среды и детектирует рост микроорганизмов. 

 

 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ  
Система для отбора проб полностью готова к использованию. Специальных действий по подготовке 

изделия к работе не требуется. 

 ПОРЯДОК РАБОТЫ С ИЗДЕЛИЕМ  
Метод смывов является основным при отборе проб для исследования твердых поверхностей. Смывы с 

крупных плоских поверхностей (столы, подоконники, полы, стулья, оборудование, инвентарь и т.д.) 

производят перед началом рабочего дня, либо после санитарной обработки в санитарные дни. Общая 

площадь поверхности крупных объектов, с которой берется смыв - 100 см2. 

Отбор проб: 
Наденьте стерильные перчатки или обработайте перед началом работы перчатки дезинфицирующим 

средством. Извлеките тампон из пробирки. Плотно прижмите тампон к исследуемой поверхности так, чтобы 

обеспечить полный контакт с поверхностью, поступательными движениями снимите пробу в одном 
направлении с поверхности 10*10 см. Для ограничения площади поверхности можно использовать 

стерильный трафарет (шаблон) площадью 100 см2. При взятии смывов с рук протирают тампоном обе ладони 

рук, проводя не менее 5 раз по одной ладони и пальцам, затем протирают участки между пальцами, ногти и 
под ногтями. При взятии смывов с санитарной одежды протирают 1 площадку по 100 см2: нижнюю часть 

каждого рукава и две площадки с верхней и передней части спецодежды. Смывы с посуды на предприятиях 

общественного питания производят, протирая тампоном всю поверхность исследуемых объектов - для 

тарелок, рабочую поверхность - для ложек, вилок и т.д. (в количестве 2-3 штуки для мелких объектов). 
Смывы с мелких предметов следует проводить их полным погружением непосредственно в пробирку с 

питательной средой. В течение 10 мин их встряхивают, затем полученную смывную среду используют для 

посевов. После отбора проб погрузите тампон в пробирку с питательной средой, стараясь не касаться стенок 
пробирки, обломите тампон и закрутите крышку. После отбора пробы рекомендуется 

очистить/продезинфицировать участок от остатков питательной среды. 

 

Транспортировка: 
Время доставки смывов в лабораторию не должно превышать 6 часов с момента взятия. 

Инкубация: 
После проведения смыва пробирку со средой инкубируют при температуре 35-37°С в течение 18-24 ч. 

 ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  
 

Учет результатов проводят визуально. В присутствии БГКП, среда изменяет цвет с синего на желтый, 

с помутнением. При необходимости микроорганизмы могут быть выделены и идентифицированы любыми 

диагностическими средствами, имеющимися в арсенале конкретной лаборатории. 
Отсутствие изменения цвета в пробирке не всегда означает отсутствие микроорганизма. Причинами 

могут быть: 

-недостаточная нейтрализация дезинфицирующих реагентов 
-исследуемые микроорганизмы повреждены и не способны к восстановлению 

-количество микроорганизмов меньше порога чувствительности теста (менее 20 КОЕ) 
Изменение цвета среды в пробирке может быть спровоцировано присутствием в очень большом 

количестве других патогенных микроорганизмов. Это свидетельствует о крайне низком качестве мойки и 

дезинфекции поверхностей. 

 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ  
Хранить в сухом защищенном от света месте при температуре от +2 до +8°С. 

Условия транспортирования – при температуре от + 2 до + 8°С и относительной влажности воздуха 

не более 70 % в условиях, исключающих действие прямых солнечных лучей и влаги. 
Изделие транспортируют в закрытых транспортных средствах всеми видами транспорта, 

обеспечивающего регламентируемую температуру транспортирования, по правилам перевозки грузов, 

действующим на соответствующем виде транспорта. 
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При транспортировании, осуществлении погрузки и выгрузки Изделия должны быть приняты меры, 

предохраняющие тару от механических повреждений, воздействия атмосферных осадков. 
Не использовать изделие после истечения срока годности или при появлении признаков 

контаминации или порчи. 

Изделие после первого вскрытия внутренней упаковки не подлежит хранению и должно быть 
использовано незамедлительно. 

Срок годности Изделия – 6 месяцев 

 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА  
Для контроля качества пробирки с питательной средой засевают штаммами микроорганизмов, 

указанных в таблице ниже. Инокулят и продуктивность не менее 10 КОЕ. Условия инкубации: 35±2оС 18-24 

час. 

Микроорганизмы Рост/Значение Газообразование 

Listeria monocytogenes АТCC19111 ингибирует - 

Enterococcus faecalis АТCC29212 ингибирует - 

Escherichia coli АТCC25922 хороший + 

Salmonella Typhimurium АТCC14028 ингибирует - 

Shigella flexneri АТCC 12022 ингибирует - 

Нейтрализующий эффект в 
отношении основных дез средств 

соответствует - 

 

 МЕРЫ ПРЕДЖОСТОРОЖНОСТИ  
Изделие не содержит в составе опасных веществ в концентрациях, превышающих пределы, 

установленные действующим законодательством. Изделие не классифицируется как опасное. Изделие 

предназначено только для профессионального применения. 

 УТИЛИЗАЦИЯ  
Утилизацию использованных материалов и отходов следует производить в соответствии с 

действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ  
Изготовитель гарантирует соответствие среды заявленным в ТУ 21.20.23-057-17547866-2023 требованиям 

и функциональным характеристикам в течение всего срока годности при соблюдении условий хранения и 

транспортировки. 
 

 ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ  
 

 
Обратитесь к 

инструкции 
 

Не кантовать 

 

 
Не 

использовать 

повторно 

 
Не 

допускать 
воздействия 

солнечного 

света 

 
Беречь от 

влаги 

 
Температурный 

диапазон 

 

 

 
Изготовитель 

 
Дата 

изготовления 

 

 
Срок 

годности 

 
Хрупкое, 

обращаться 

осторожно 

 
Код партии 

 

 

Номер по 

каталогу 

 
Не 

использовать 

при 

повреждении 

упаковки 
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